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人博卡病毒荧光定量 PCR 方法(TaqMan 探针法)的建立及其在血液制

品污染情况调查中的应用 
  

余燕，梁蔚阳*，邓锋(广东省药品检验所，广州 510180) 

 
摘要：目的  开发快捷方便的检测人博卡病毒(human bocavirus，HBoV)方法，并调查华南地区血液制品和原料血浆中的

污染情况。方法  建立 HBoV 的 TaqMan 探针实时荧光定量 PCR 方法，并对相关血液制品企业提供的单人份血浆和原料

血浆样品、人血白蛋白、静脉注射免疫球蛋白(intravenous immunoglobulin，IVIG)、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ及人纤

维蛋白胶-人纤维蛋白原中 HBoV 的污染情况进行检测。结果  HBoV-DNA 在原料血浆和人凝血因子Ⅷ样本中的检测率分

别为 5.2%和 5.0%，但在其他血液制品中则没有检出。结论  本研究建立的基于 TaqMan 探针 HBoV 的实时荧光定量 PCR

方法可以很好地检测出原料血浆及血液制品中的 HBoV，对于血液制品的病毒安全有重要意义。 
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Development of PCR Method Using TaqMan Probe for the Detection of Human Bocavirus and 
Investigation of Pollution of Blood Products and Raw Plasma  
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ABSTRACT: OBJECTIVE  To develop a quick and convenient method for detection of human bocavirus (HBoV), and 
investigate the pollution situation of blood products and raw plasma in south of China. METHODS  Real time fluorescence 
quantitative PCR using TaqMan probe was established. Blood products collected from different manufacturer including original 
single plasma and raw plasma samples, serum albumin, intravenous injection of immune globulin protein (IVIG), fibrin raw and 
human clotting factor Ⅷ and human fibrinogen fibrin glue to human fibrin were checked. RESULTS  The detection rate of 
HBoV-DNA in raw plasma samples and human clotting factor Ⅷ were 5.2% and 5.0% respectively. But no HBoV-DNA was 
detected in other blood products. CONCLUSION  PCR method developed in this thesis is qualified to test HBoV-DNA in 
blood products and raw plasma, which is of great significance to the standardized production and medication safety. 
KEY WORDS: human bocavirus(HBoV); blood products; test method; human clotting factor Ⅷ 
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人博卡病毒(human bocavirus，HBoV)是 2005

年由 Allander 等在儿童呼吸道分泌物中发现的一

种新型线性单链 DNA 的细小病毒[1]。2009—2010

年在腹泻患者粪便样本中相继发现了 HBoV-2、

HBoV-3 和 HBoV-4 几个基因分型[1]。几种分型

HBoV 均可引发儿童及低免疫人群的呼吸或消化

系统感染[2-4]。全球多个国家和地区已有检测到感

染病例的报道，检出率约为 1.5%~19%，且近年来

在健康献血人群血液筛查时也频频发现[5-8]。由于

HBoV 发现时间较晚，目前对其致病机制和传播方

式仍存在争议，国内外尚无原料血浆和血液制品

中 HBoV 的标准检测方法及载量限制[9-10]，相关生

产企业也未有质控标准，已有生产处理工艺对它

的灭活效果也未见报道。本研究建立了基于

TaqMan 探针的实时荧光定量 PCR 方法，并采用该

方法对从血液制品企业收集的单人份血浆、原料

血浆样品和相关血液制品进行了检测，对 HBoV

在中国健康人群中的流行情况、现有血液制品生产

工艺对 HBoV 的灭活效果进行初步评价。 

1  材料与方法 

1.1  样品 

136 份单人份血浆和原料血浆均由华南地区
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相关血液制品制造企业甲公司提供；30 批人血白

蛋白、 10 批静脉注射免疫球蛋白 (intravenous 

immunoglobulin，IVIG)是在管辖范围内批签发检

品中随机抽取；10 批 IVIG、6 批人纤维蛋白原、

20 批人凝血因子Ⅷ及 6 批人纤维蛋白胶-人纤维蛋

白原由华南地区相关血液制品制造企业乙公司

提供。 

1.2  试剂与仪器 

Ultrospec 2100 核 酸 蛋 白 快 速 测 定 仪

(Amersham Biosciences)；5804R 低温冷冻离心机

(Eppendorf 公司)；7300 型荧光定量 PCR 仪(ABI

公司)；生物安全柜(美国 Thermo)。 

QIAmp DNA Blood Mini Kit DNA 提取试剂盒

(Qiagen 公司，批号：51106)；质粒提取试剂盒(北

京天根生物有限公司，批号：DP103-5)；质粒

P-Huboca 由广东省疾病预防控制中心构建并惠

赠；琼脂糖(美国 Invitrogen公司，批号：95510-015)。 

1.3  HBoV-DNA 的检测 

1.3.1  引物和探针  随机选取 Genbank 收录的 4

条 HBoV-1 序列、HBoV-2、HBoV-3 序列各 3 条以

及 2 条 HBoV-4 序列，通过 ClustalX 1.83 进行序列

比对，并将结果采用 MEGA 5.0 进行分析；查看比

对结果，选取 Hbov1~4 序列比对结果所示同源性

较高区域，结果见图 1，通过 Primer-Primer 5.0 设

计符合 PCR 反应条件的 Real-time PCR 引物，同

时考虑这段序列应符合实时定量 PCR 的引物及探

针设计要求。根据前期研究和软件计算，合成引

物和探针见表 1，并交由上海生物工程有限公司

合成。 

1.3.2  病毒核酸 DNA 的提取  按试剂盒说明书

操作。 

1.3.3  阳性标准品的制备  通过常规 PCR 进行扩

增 HBoV 阳性标本 DNA，产物经琼脂糖凝胶电泳，

切胶后纯化扩增片段；纯化的扩增产物用 Quant-iT 

DNA 结合分光光度法进行定量测定。将 PCR 扩增

产物与 P-Huboca 载体在 T4 连接酶的作用下进行

连接反应；将连接好重组质粒 P-Huboca-T-HBoV

转化入大肠杆菌 DH5α 感受态细胞内，并通过扩

增培养进行转化子的筛选； 终对筛选出的全基

因合成的阳性质粒进行提取、扩大培养和纯化从

而得到阳性标准品。 

1.3.4  PCR 反应体系及反应条件  PCR 扩增的反

应体系：2Xprobe Mix 12.5 μL、酶 0.25 μL、

HBoV-F/R(10 μmol·L1) 各 1 μL 、 HBoV-p 

(5 μmol·L1)各 1 μL、DNA 5 μL、双蒸水 4.25 μL，

总反应体积为 25 μL。反应条件：50 ℃，30 min，

然后以 95 ℃，2 min；95 ℃，5 s；56 ℃，50 s 进

行 40 个循环。 

1.4  实时定量 PCR 的特异性 

采用上述设计引物及建立的方法，分别对

HBoV 阳性对照及细小病毒 B19 的病毒核酸提取

液进行扩增，仅 HBoV 阳性对照提取液扩增出条

带，细小病毒 B19 的病毒核酸提取液及阴性对照

均未扩增出阳性条带，表明本引物对 HBoV DNA

具有特异性。 

1.5  实时定量 PCR 的线性 

取阳性标准品按 10 倍梯度稀释，取稀释液

1 µL 进行实时荧光 PCR 扩增检测，以各供试品

Ct 值为 Y 轴，浓度的 lg 值为 X 轴，建立线性回归

方程，计算相关系数，并设阴性对照。 

 
图 1  HBoV 1~4 型序列比对结果(用 MEGA 软件查看比对结果的部分截图) 

Fig. 1  HBoV 14 sequence alignment results (using MEGA software to see partial screenshots of the alignment results) 

表 1  HBoV 荧光定量 PCR 引物与探针设计 

Tab. 1  Design of HBoV fluorescent quantitative PCR primers and probes 

 引物名称 引物序列 位置 

上游引物 HBoVF GTCTCCGGCGAGTGAACAT 19 bP(114~132) 

下游引物 HBoVR AGCAGGTTGAGAAAAAGCTCTAA 23 bP(196~218) 

探针 HBoV Probe FAM-TAGGCTGTCTCTTAATTGG-TAMRA 19 bP(134~142) 
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1.6  检测限 

在线性关系项下的各梯度DNA稀释液的扩增

结果中，能扩增出阳性结果的 小 DNA 浓度即为

检出限浓度，经试验，检测限浓度分别为

10 copies·μL1。 

2  结果 

2.1  特异性 

在同一条件下，将阳性标准品、HBoV、B19

病毒核酸同时应用建立的方法进行扩增检测，结

果阳性标准品在扩增检测时都有明显检测，B19

病毒核酸和阴性对照检测结果均为阴性。结果见

图 2，实验表明该方法特异性较好。 

 
图 2  实时荧光定量 PCR 的特异性 
A阳性标准品；BHBoV 阳性血浆；CB19 阳性血浆。 

Fig. 2  Specificity of real-time fluorescent quantitative PCR 
Athe positive standard; BHBoV positive plasma; CB19 positive 
plasma. 

2.2  线性 

将制备的阳性标准品以 10 倍梯度稀释，将 6

个稀释度作为模板进行荧光定量 PCR 扩增，结果

见图 3，DNA 提取液从 101~106 copies·μL1 至 低

浓度呈现良好的线性关系，结果见图 4，根据扩增

后所得的 Ct 值及相应拷贝数的 lg 值，得到标准曲

线方程式为 y=4.706x+43.35，相关系数 r=0.997 5。 

 
图 3  实时荧光定量 PCR 的线性 
A~F 分别对应 106，105，104，103，102，10 copies·μL1；G 为 NTC。 

Fig. 3  Linearity of real-time fluorescent quantitative PCR 
AF refers to 106, 105, 104, 103, 102, 10 copies·μL1, respectively; 

GNTC. 

 
图 4  实时荧光定量的标准曲线 

Fig. 4  Standard curves for real-time fluorescence 
quantification 

2.3  检测限 

根据标准曲线的实验结果可知，检测限浓度

为 10 copies·μL1。 

2.4  样品检测结果  

利用该方法对国内相关血液制品企业提供的

136 份单人份血浆和原料血浆样品、30 批人血白

蛋白、10 批 IVIG、6 批人纤维蛋白原、20 批人凝

血因子Ⅷ及 6 批人纤维蛋白胶-人纤维蛋白原进行

检测。结果表明，HBoV-DNA 在原料血浆和人凝

血因子Ⅷ样本中的检出率分别为 5.2%和 5.0%，而

在人血白蛋白、IVIG、人纤维蛋白原、人纤维蛋白

胶-人纤维蛋白原等几种血液制品中则没有检出。 

经过多家生产企业的实地调研，发现人凝血

因子Ⅷ由于热稳定性差，不宜采用其他血液制品

所广泛使用的灭活效率高的干热或湿热灭活法，

目前多采用低温乙醇或冷冻法制备。以 HBoV 为

代表的细小病毒耐低温性强，并易于包被在大分

子蛋白质(分子量约 200~500 万)中，大大减轻了后

续化学消毒如亚甲蓝光化学处理、短波紫外消毒

等对其损伤效应，降低了去除效果，故而本研究

中人凝血因子Ⅷ样本的检出率较高。研究和开发

高效安全，同时对生物活性影响小的消毒方法已

成为控制 HBoV 污染、保障产品质量的重要需求。 

3  讨论  

HBoV 是细小病毒家族中继人细小病毒 B19

和 PARV4 后第 3 个可导致人类疾病的细小病毒。

细小病毒直径小、无包膜，易于透过滤膜膜孔，

故过滤法很难将其有效去除。有文献证实，即使

采用 S/D 法和干热灭活法处理后的血液制品中也

可发现 HBoV，表明 HBoV 可经由血液制品传播；
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另一种细小病毒 PARV4 也被证实可通过滤膜法和

热灭活法处理的凝血因子Ⅷ传播[4,7,9-10]。笔者在前

期研究中也发现，B19 在部分血液制品中检出率

高可达 0.3%~0.5%[11]。然而关于 HBoV 与经血液

传播相关研究在国内尚未见报道。鉴于与人细小

病毒 B19 在结构大小、生物学活性、流行病学等

方面有相似之处，HBoV 是否对血液制品也构成安

全威胁？因此建立 HBoV 的高效快捷的标准检测

方法，用于监测原料血浆及相关生物制品受到

HBoV 污染情况，分析经由生物制品传播的风险已

迫在眉睫。本研究建立的 TaqMan 实时荧光定量

PCR 方法具有特异性好，灵敏度高等优点，可以

用于血液制品的病毒安全性监督预警，规范指导

企业生产。但由于时间和人力限制，本研究的标

本量及种类数目仍较为有限，导致无法对标本进

行系统发育分析。在今后的研究中，要进一步加

大样本容量，以更好地了解 HBoV 健康献浆人群、

原料血浆及血液制品中的基因组和血清学抗体流

行特征，为更全面的探索是否可能对血液安全造

成威胁提供资料。此外，如何强化现有消毒处理，

研究和开发高效安全的，对人凝血因子Ⅷ的生物

活性影响较小的消毒方法是控制 HBoV 等细小病

毒污染、保障产品质量的关键问题。 
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